Protocole d’utilisation de la radio :

1) Création ou recherche d’un patient : 

· Grâce à l’icône  Patient , 

· rechercher (grâce à la liste alphabétique, on choisit la lettre du nom du patient, on peut ensuite le sélectionner dans la liste) 

· ou créez un nouveau patient en indiquant au minimum « Nom, Prénom et date de naissance ». 

· Enregistrer grâce à l’icône avec la disquette.
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2) Préparation informatique de la prise de radio :

· Une fois dans la fiche du patient, cliquez sur l’onglet  Radiographie  , 

· sélectionnez la Dent,

· cliquez sur « charger » en bas.
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· Une fenêtre de lecture apparait et les leds du Scan sont allumées en vert.

· On peut alors lire un clicher.
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La partie informatique est prête pour l’acquisition, il faut préparer le(s) film(s).

3) Préparation des films radio :

· PRECAUTIONS D’EMPLOI DES FILMS :
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Attention les films sont extrêmement fragiles :
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· On place ensuite le film dans le sachet de protection, 
ATTENTION à L’ORIENTATION DU FILM DANS LE SACHET:
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· On colle en retirant la bande adhésive ; pour fermer le sachet.
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· Préparation du film radio :
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face active vers l’extérieur, face transparente du sachet vers l’intérieur.

· L’orientation des radios en bouche :

· rétro-alvéolaire : mettre le point au niveau occlusal, d’où la configuration suivante pour un bilan :
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· bite-wing : mettre le point en direction de la branche montante :
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· Eteindre le contrôle du tube radio une fois que vous avez terminé votre bilan.
4) Préparation de la cassette :

· Essuyez le sachet, déchirer ensuite l’opercule 

· placez le film dans la cassette correspondant à sa taille. 

· Insérez la cassette dans l’une des deux encoches sur le scanner. Appuyez pour faire descendre la cassette l’appareil.
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5) Utilisation du scanner :
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6) Enregistrement des radio sur l’ordinateur :
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· Si vous avez suivit l’orientation des radio, elles apparaissent dans ce sens sur l’écran.
· Il faut alors enregistrer le numéro de la dent, et modifier éventuellement le sens de la radio. A l’aide de la fenêtre de commandes des modifications.
· Enregistrez la ou les radios grâce à l’icône avec la disquette. Quand elles ont disparus de l’écran, elles sont enregistrées. 

· Vous pouvez alors les consulter et/ou les modifier en allant dans l’onglet  Négatoscope .

7) Lecture et modification des radios :
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· Double cliquez sur la radio pour l’agrandir, et grâce à la boite d’outil, 

· Vous pouvez la modifier à votre goût.
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· Retournez en suite dans l’onglet « Patient » pour une nouvelle acquisition.

VERSO





RECTO





Point de repère d’orientation radio





3. Enregistrer





2. Création d’un patient





1





2. Rechercher un patient





1





2. sélectionner la dent





3. cliquez sur charger





Le numéro doit-être apparent, 


Et le sigle avec la date du film en haut à droite. Ce qui correspond au point d’orientation radio en haut à droit


Le chiffre en lecture orienté vers la gauche,








Ne pas les plier, ni faire des rayures,


Ne pas toucher la face active,


Ne pas mettre en contact avec les milieux humides, n’oublier pas de fermer le sachet lors de leur utilisation.





2





1





Positionner la cassette dans son logement, ouverture vers la droite ,


Appuyer légèrement sur le sommet de la partie grise pour la faire glisser dans le scanner





Récupérer le socle de la cassette dans,


Récupérer la partie grise en bas de la colonne





Récupérer les radio de la cassette grise, 


En faisant basculer les radios, la face active vers le haut sur le coussinet.


Les clichés sont prêts pour une nouvelle utilisation.
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